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Note del Valutatore

13546 Reparto clinico di Degenza neurologica

La struttura è collegata funzionalmente con il pronto soccorso, con il reparto di 
rianimazione, con la neuroradiologia o con una radiologia generale dotata di personale 
medico con competenze neuroradiologiche, con la cardiologia, la neurochirurgia, la 
chirurgia vascolare e con la medicina riabilitativa.

SI si no NO N.A.

13547 Reparto clinico di Degenza neurologica

Vi è continuità tra degenza per pazienti neurologici acuti, stroke unit e dove presente 
con il reparto di neurochirurgia.
(auspicabile)

SI si no NO N.A.

13548 Reparto clinico di Degenza neurologica

La struttura è dotata di almeno 8 posti letto

SI si no NO N.A.

13549 Reparto clinico di Degenza neurologica

Le camere di degenza possiedono uno spazio tale da: contenere, oltre ai letti, un tavolo 
per i pasti, con seggiole proporzionate al numero di letti e almeno una poltrona per 

 stanza

SI si no NO N.A.

13550 Reparto clinico di Degenza neurologica

Le camere di degenza possiedono uno spazio tale da: consentire di movimentare una 
barella e un sollevatore

SI si no NO N.A.

13551 Reparto clinico di Degenza neurologica

Il corrimano è presente almeno nel corridoio e nei bagni

SI si no NO N.A.

13552 Reparto clinico di Degenza neurologica

Per almeno 1/3 dei posti letto vi è accessibilità ad un bagno per disabili, come da 
vigenti norme

SI si no NO N.A.

13553 Reparto clinico di Degenza neurologica

Requisiti tecnologici
 E' presente: trave testa-letto con ossigeno, aspirazione, prese.

SI si no NO N.A.
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13554 Reparto clinico di Degenza neurologica

Requisiti tecnologici
 E' presente: un letto elettrico reclinabile con materasso antidecubito ogni 4 posti letto.

SI si no NO N.A.

13555 Reparto clinico di Degenza neurologica

Requisiti tecnologici
 E' presente: un defibrillatore/elettrocardiografo ed un carrello per le urgenze, 

SI si no NO N.A.

13556 Reparto clinico di Degenza neurologica

Requisiti tecnologici
 E' presente: un EEG portatile

SI si no NO N.A.

13557 Reparto clinico di Degenza neurologica

Requisiti tecnologici
 E' presente: almeno un  monitor portatile per i più importanti parametri vitali

SI si no NO N.A.

13558 Reparto clinico di Degenza neurologica

Requisiti tecnologici
 E' presente: un sollevatore

SI si no NO N.A.

13559 Reparto clinico di Degenza neurologica

Requisiti tecnologici
 E' presente: una carrozzina ogni 4 posti letto

SI si no NO N.A.

13560 Reparto clinico di Degenza neurologica

Requisiti tecnologici
 E' presente: un frigo per la conservazione dei farmaci, 

SI si no NO N.A.

13561 Reparto clinico di Degenza neurologica

Requisiti tecnologici
E' presente: disponibilità di un freezer almeno a -20° per la conservazione di campioni 
biologici

SI si no NO N.A.

13562 Reparto clinico di Degenza neurologica

Requisiti organizzativi
 L’assistenza al paziente neurologico acuto è garantita: h24

SI si no NO N.A.

13563 Reparto clinico di Degenza neurologica

Requisiti organizzativi
L’assistenza al paziente neurologico acuto è garantita: mediante guardia attiva e/o 
reperibilità durante le ore notturne.

SI si no NO N.A.
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13564 Reparto clinico di Degenza neurologica

Requisiti organizzativi
La presenza di personale in reparto per garantire livelli minimi di sicurezza, consiste in 
almeno 2 unità infermieristiche ed 1 OSS per 8 pazienti, h24.

SI si no NO N.A.

13565 Reparto clinico di Degenza neurologica

Requisiti organizzativi
L’assistenza medica ed infermieristica complessiva è organizzata ed esplicitata, nei 
piani organizzativi tenendo in considerazione la tipologia dei pazienti, le prestazioni 
accessorie e le caratteristiche strutturali e logistiche del reparto.

SI si no NO N.A.

13566 Reparto clinico di Degenza neurologica

E' possibile accedere: agli esami neurofisiologici e neurosonologici, ecocardiogrammi 
TT, holter ECG, monitoraggi pressori, prove di funzionalità respiratoria, esami 

 Neuroradiologici (indispensabile TC h24, e RM h12)

SI si no NO N.A.

13567 Reparto clinico di Degenza neurologica

E' possibile accedere: a collegamento anche telematico con UO di neurochirurgia.

SI si no NO N.A.

13568 Stroke Unit

La struttura è dotata di almeno 4 PL .

SI si no NO N.A.

13569 Stroke Unit

La stroke unit è inserita nella rete di collegamento territoriale, condivisa con il PS-118, 
per permettere uguali possibilità di accesso a tutti gli abitanti del territorio di 
competenza.

SI si no NO N.A.

13570 Stroke Unit

L’organizzazione della rete di collegamento è esplicitata in protocolli condivisi che 
indicano:
-le modalità di comunicazione con i Centri periferici, anche con l’eventuale utilizo di 
modalità “Telestroke”.

SI si no NO N.A.

13571 Stroke Unit

All’interno delle unità operativa di neurologia è individuato uno spazio dedicato per tali 
pazienti,  visibili da una postazione infermieristica dedicata. 
(possibilmente caratterizzato da un insieme di box)

SI si no NO N.A.

13572 Stroke Unit

Se ubicata la Stroke Unit è all’esterno vi è  una continuità organizzativa e possibilmente 
spaziale con il reparto di neurologia per acuti e ove presente, con la Neurochirurgia.

SI si no NO N.A.

13573 Stroke Unit

Esistono protocolli organizzativi-gestionali e vicinanza con le UO di Pronto Soccorso, 
Radiologia generale e/o Neuroradiologia, Rianimazione, Cardiologia, Riabilitazione 
funzionale.

SI si no NO N.A.
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13574 Stroke Unit

Oltre alla dotazione della Neurologia per acuti la struttura possiede:  Tutti letti  
monitorati e  collegati con una centralina, in grado di ricevere tutti i dati dai monitor 

 stessi, situata nella postazione infermieristica. 

SI si no NO N.A.

13575 Stroke Unit

Oltre alla dotazione della Neurologia per acuti la struttura possiede:  Ogni letto  munito 
di trave testa-letto con prese per l’ossigeno, per l’aspirazione, prese elettriche per le 
pompe d’infusione, l’alimentazione enterale, l’ esecuzione di doppler ed ecografie al 

 letto del paziente. 

SI si no NO N.A.

13576 Stroke Unit

Oltre alla dotazione della Neurologia per acuti la struttura possiede:  I letti  elettrici e 
 dotati di materasso antidecubito.

SI si no NO N.A.

13577 Stroke Unit

Oltre alla dotazione della Neurologia per acuti la struttura possiede:  un sollevatore 
 disponibile

SI si no NO N.A.

13578 Stroke Unit

Oltre alla dotazione della Neurologia per acuti la struttura possiede:  un defibrillatore/ 
 elettrocardiografo ed un carrello per le urgenze.

SI si no NO N.A.

13579 Stroke Unit

Oltre alla dotazione della Neurologia per acuti la struttura possiede:  un ecodoppler TSA 
e transcranico disponibile nella struttura (o esiste un protocollo di collaborazione con 

 uno o più servizi in grado d’assicurare l’esecuzione dei doppler nelle  24/48 ore).

SI si no NO N.A.

13580 Stroke Unit

Oltre alla dotazione della Neurologia per acuti la struttura possiede:  ausili per il corretto 
 posizionamento dei pazienti.

SI si no NO N.A.

13581 Stroke Unit

Oltre alla dotazione della Neurologia per acuti la struttura possiede:  dotazione 
informatica in rete per protocolli e  trasmissione/ricevimento di immagini radiologiche ed 
eventualmente di collegamento video/audio con UO collegate mediante tele-stroke.

SI si no NO N.A.

13582 Stroke Unit

Requisiti organizzativi
La Stroke Unit è dotata di almeno 1 infermiere ogni 4 posti letto h24 e 1 OSS ogni 8 
posti letto.

SI si no NO N.A.

13583 Stroke Unit

Requisiti organizzativi
E' prevista la guardia attiva neurologica h24 per la esecuzione di procedure di 
interventista endovascolare

SI si no NO N.A.
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13584 Stroke Unit

Requisiti organizzativi
Per ogni paziente è presente  un fisioterapista per 30’ al giorno e un  logoterapista per 
15’ al giorno

SI si no NO N.A.

13585 Stroke Unit

Diagnostica :  è disponibile una TC h 24 (sono auspicabili TC con  metodologia 
 perfusionale e/o una RM diffusion-perfusion)

SI si no NO N.A.

13586 Stroke Unit

 Diagnostica :  è possibile l’esecuzione di angio-TC o angio-RM in urgenza

SI si no NO N.A.

13587 Stroke Unit

 Diagnostica :  Il doppler TSA è eseguito entro 24/48  ore dall’ingresso

SI si no NO N.A.

13588 Stroke Unit

Diagnostica :  Vi è accessibilità all’esecuzione di ecocardiogrammi TT e TE, holter 
 pressorio, holter ECG, polisonnografia.

SI si no NO N.A.

13589 Stroke Unit

Diagnostica :  La valutazione fisiatrica e la presa in carico riabilitativa personalizzata 
 devono essere realizzate entro 48 ore dall’ingresso.

SI si no NO N.A.

13590 Stroke Unit

Diagnostica :  esiste un protocollo sia clinico sia strumentale per la diagnosi precoce 
 della disfagia.

SI si no NO N.A.

13591 Stroke Unit

Diagnostica :  esistono protocolli per la prevenzione delle complicanze (infezioni, piaghe 
 da decubito, trombosi venose).

SI si no NO N.A.

13592 Stroke Unit

Diagnostica :  esistono percorsi concordati di collaborazione multidisciplinare con la 
Medicina Riabilitativa, Cardiologia, la Pneumologia-Malattie infettive, Coagulazione ed 

 emostasi, Chirurgia vascolare,Neuro- Radiologia interventistica. 

SI si no NO N.A.

13593 Stroke Unit

Diagnostica :  sono organizzate riunioni d’aggiornamento almeno mensili con 
discussione di casi clinici, audit, analisi delle criticità, sia per il personale della stroke 
unit, che coinvolgenti le UO  di interfaccia del percorso ictus.

SI si no NO N.A.

13594 Stroke Unit

Negli ospedali in cui sono previste aree, dedicate alla gestione di pazienti critici, ad alta 
attività assistenziale,   sono individuati posti letto, dedicati a pazienti neurologici “critici” 
non vascolari, gestiti dal neurologo .

SI si no NO N.A.
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13595 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti strutturali:
 La struttura è dotata di: minimo  8 posti letto

SI si no NO N.A.

13596 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti strutturali:
La struttura è dotata di: camere di degenza con uno spazio tale da contenere oltre ai 
letti un tavolo per i pasti, con seggiole proporzionate al numero di letti e almeno una 

 poltrona per stanza

SI si no NO N.A.

13597 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti strutturali:
La struttura è dotata di: camere di degenza che consentono di movimentare una barella 

 e un sollevatore.

SI si no NO N.A.

13598 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti strutturali:
 La struttura è dotata di: un corrimano almeno nel corridoio e nei bagni.

SI si no NO N.A.

13599 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti strutturali:
La struttura è dotata di: accessibilità ad un bagno per disabili per almeno 1/3 dei posti 
letto, come da vigenti norme.

SI si no NO N.A.

13600 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti tecnologici
 La struttura è dotata di: trave testa-letto con ossigeno, aspirazione, prese.

SI si no NO N.A.

13601 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti tecnologici
La struttura è dotata di: un letto elettrico reclinabile con materasso antidecubito ogni 4 

 posti letto.

SI si no NO N.A.

13602 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti tecnologici
La struttura è dotata di: un defibrillatore/ elettrocardiografo ed un carrello per le 

 urgenze, come da normativa vigente sulle emergenze ospedaliere.

SI si no NO N.A.

13603 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti tecnologici
 La struttura è dotata di: un EEG portatile

SI si no NO N.A.

13604 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti tecnologici
 La struttura è dotata di: un monitor portatile per i più importanti parametri vitali

SI si no NO N.A.
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13605 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti tecnologici
 La struttura è dotata di: un sollevatore

SI si no NO N.A.

13606 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti tecnologici
 La struttura è dotata di: una carrozzina ogni 4 posti letto

SI si no NO N.A.

13607 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti tecnologici
 La struttura è dotata di: un frigo per la conservazione dei farmaci, 

SI si no NO N.A.

13608 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti tecnologici
La struttura è dotata di: disponibilità di un freezer almeno a -20° per la conservazione di 
campioni biologici.

SI si no NO N.A.

13609 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti organizzativi: L’assistenza al paziente neurologico  è garantita H 24  sulla 
 base della definizione di percorsi organizzativi, clinici e assistenziali definiti e condivisi. 

SI si no NO N.A.

13610 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti organizzativi: Il personale infermieristico necessario per garantire livelli minimi 
di sicurezza dei pazienti  è costituito da due unità assistite da un Operatore Socio 

 Sanitario, in presenza contemporanea in reparto h 24.

SI si no NO N.A.

13611 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Requisiti organizzativi: Il neurologo è presente h. 12 e reperibile nelle ore notturne

SI si no NO N.A.

13612 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

E' presente: un laboratorio di neurofisiologia clinica  (Laboratorio di EEG/video-
 poligrafia, Elettromiografia e Potenziali evocati multimodali)

SI si no NO N.A.

13613 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

E' presente: un laboratorio di neuropsicologia di riferimento e ambulatori dedicati a 
patologie neurologiche complesse (in relazione alle mission della struttura).

SI si no NO N.A.

13614 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità all’esecuzione: di esami neuroradiologici di alta complessità

SI si no NO N.A.

13615 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità all’esecuzione: di esami di medicina nucleare (SPECT)

SI si no NO N.A.
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13616 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

E' garantita l’accessibilità all’esecuzione: di esami neuropatologici (biopsie di muscolo, 
 nervo e tessuto cerebrale)

SI si no NO N.A.

13617 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

E' garantita l’accessibilità all’esecuzione: di esami di genetica molecolare (attraverso 
 collegamenti con laboratori di neuro genetica)

SI si no NO N.A.

13618 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

E' garantita l’accessibilità all’esecuzione: di esami biochimici speciali (attraverso 
 collegamenti con laboratori di biochimica)

SI si no NO N.A.

13619 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

E' garantita l’accessibilità all’esecuzione: di esami neuro farmacologici (attraverso 
collegamenti con Laboratori di Neurofarmacologia).

SI si no NO N.A.

13620 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità a consulenze cliniche

SI si no NO N.A.

13621 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità a consulenze di neuro-genetica

SI si no NO N.A.

13622 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità a consulenze di neurochirurgica

SI si no NO N.A.

13623 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità a consulenze di fisiatria

SI si no NO N.A.

13624 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità a consulenze di psicologia

SI si no NO N.A.

13625 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità a consulenze di oncologia

SI si no NO N.A.

13626 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità a consulenze di radioterapia

SI si no NO N.A.

13627 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità a consulenze di cardiologia

SI si no NO N.A.
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13628 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità a consulenze di gastroenterologia

SI si no NO N.A.

13629 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità a consulenze di pneumologia

SI si no NO N.A.

13630 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità a consulenze di internistica

SI si no NO N.A.

13631 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità a consulenze di infettivologia

SI si no NO N.A.

13632 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

 E' garantita l’accessibilità a consulenze di dermatologia

SI si no NO N.A.

13633 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

E' garantita l’accessibilità a consulenze di chirurgia

SI si no NO N.A.

13634 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Per le attività di eccellenza dedicate a peculiari  patologie sono presenti, all’interno 
dell’area di degenza e/o dei laboratori di neurofisiologia, letti dedicati a specifici percorsi 
clinico-strumentali di valutazione prechirurgica  o a monitoraggi multiparametrici 
orientati alla selezione prechirurgica (es. epilessia) o alla diagnosi (es. epilessia, 
malattie del sonno, malattie del sistema nervoso autonomo).

SI si no NO N.A.

13635 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Le attività di monitoraggio multiparametrico e di percorsi clinico-strumentali  sono: 
 definite mediante specifici protocolli operativi

SI si no NO N.A.

13636 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Le attività di monitoraggio multiparametrico e di percorsi clinico-strumentali  sono: 
 diversificate in base alla patologia considerata, 

SI si no NO N.A.

13637 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Le attività di monitoraggio multiparametrico e di percorsi clinico-strumentali  sono: 
esplicitate con le casistiche trattate, con i collegamenti con altri laboratori e centri hub 
regionali e nazionali, e con i risultati conseguiti, anche in termini scientifici.

SI si no NO N.A.

13638 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

I requisiti minimi per le prestazioni di esplorazione funzionale del sistema nervoso 
vegetativo e studio delle patologie del sonno sono soddisfatti sull base di quanto 
indicato dai requisiti dei laboratori

SI si no NO N.A.
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13639 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

E' predisposto un piano che definisce le funzioni e la mission della struttura, le aree di 
eccellenza, e la tipologia di pazienti/ patologie in grado di accogliere.

SI si no NO N.A.

13640 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Sono definiti i criteri di eleggibilità e i percorsi post dimissione, individuando anche i 
collegamenti con altri professionisti che intervengono nel processo assistenziale/ 
riabilitativo.

SI si no NO N.A.

13641 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

La struttura è inserita in una rete ospedaliera/ territoriale/ regionale che consente: il 
trasferimento/invio di pazienti con patologie ad alta complessità predefinite in base alle 

 mission della struttura stessa

SI si no NO N.A.

13642 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

La struttura è inserita in una rete ospedaliera/ territoriale/ regionale che consente: una 
corretta presa in carico anche in fase di post-dimissione

SI si no NO N.A.

13643 Struttura Neurologica ad Alta Specializzazione

Sono effettuate periodiche valutazioni di appropriatezza dei ricoveri.

SI si no NO N.A.

13644 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

La Struttura è caratterizzata dalla presenza di percorsi diagnostico-terapeutici 
assistenziali

SI si no NO N.A.

13645 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

L’attività è organizzata secondo setting assistenziali tipici del DH, DS, Ambulatorio e 
Laboratorio.

SI si no NO N.A.

13646 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

La struttura fornisce consulenza neurologica in regime di urgenza-emergenza e in 
ricovero.

SI si no NO N.A.

13647 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

La struttura è dotata di un set minimo di laboratori di diagnostica strumentale, quali il 
Laboratorio di EEG\poligrafia e il laboratorio di Elettromiografia

SI si no NO N.A.

13648 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

Requisiti organizzativi
La Struttura senza posti letto garantisce: la gestione di pazienti neurologici ricoverati 
presso altre strutture e la co-gestione di pazienti con complicanze neurologiche di altre 

 patologie, implementando quando possibile percorsi assistenziali ad hoc.

SI si no NO N.A.
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13649 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

Requisiti organizzativi
La Struttura senza posti letto garantisce: la gestione delle urgenze-emergenze 
neurologiche favorendo la realizzazione di percorsi organizzativi ed assistenziali 
privilegiati con il Pronto Soccorso- Medicina d’Urgenza, con le Terapie intensive e la 

 Rianimazione. 

SI si no NO N.A.

13650 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

Requisiti organizzativi
La Struttura senza posti letto garantisce: la gestione in regime ambulatoriale o in 
regime di DS-DH di pazienti con patologie neurologiche croniche, realizzando, ove 
esiste una expertise adeguata, centri di riferimento per la presa in carico complessiva 

 del paziente, integrati con l’assistenza territoriale

SI si no NO N.A.

13651 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

Requisiti organizzativi
La Struttura senza posti letto garantisce: la reperibilità h 24 per l’accertamento della 
morte cerebrale.

SI si no NO N.A.

13652 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

I l neurologo fa parte dell’equipe multiprofessionale dedicata alla cura dell’ictus in 
presenza, nella Azienda, della Stroke Unit

SI si no NO N.A.

13653 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

Se nell’Azienda è presente una Struttura accreditata dalla Regione al trattamento della 
fase acuta dell’ictus con farmaci fibrinolitici, il neurologo  coordina il team interventistico 
per la selezione dei pazienti favorendo la formazione e l’aggiornamento periodico dei 
professionisti del team

SI si no NO N.A.

13654 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

Le attività del team interventistico e gli strumenti operativi sono integrarsi, attraverso 
 protocolli e procedure condivise: con l'emergenza territoriale

SI si no NO N.A.

13655 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

Le attività del team interventistico e gli strumenti operativi sono integrarsi, attraverso 
protocolli e procedure condivise: con il medico dell'emergenza che contribuisce alla 

 valutazione complessiva del paziente

SI si no NO N.A.

13656 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

Le attività del team interventistico e gli strumenti operativi sono integrarsi, attraverso 
 protocolli e procedure condivise: con il neuroradiologo interventista (ove presente)

SI si no NO N.A.

13657 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

Le attività del team interventistico e gli strumenti operativi sono integrarsi, attraverso 
protocolli e procedure condivise: con la Stroke Unit

SI si no NO N.A.
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13658 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

La dotazione organica del personale è:
-rapportata alla tipologia delle attività espletata descritta nei piani organizzativi.

SI si no NO N.A.

13659 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

E' previsto un supporto amministrativo per le funzioni di accoglienza e di gestione 
amministrativa dei pazienti.

SI si no NO N.A.

13660 Str. Neuro. con Attività ambulatoriale/Day Hospital-Day Service

Le attività della Struttura  sono monitorate periodicamente in base agli indicatori 
identificati dal nucleo di valutazione Aziendale

SI si no NO N.A.

13661 Ambulatorio di neurologia

Requisiti Strutturali
L’ambulatorio è collocato al piano terra (con rampe di accesso) o ad altro piano ma con 
ascensore. Le scale e le porte di accesso devono essere barellabili. Le dimensioni 
dell’ambulatorio devono consentire l’esame della deambulazione dei pazienti

SI si no NO N.A.

13662 Ambulatorio di neurologia

Requisiti Strutturali
Le scale e le porte di accesso sono barellabili. Le dimensioni dell’ambulatorio devono 
consentire l’esame della deambulazione dei pazienti

SI si no NO N.A.

13663 Ambulatorio di neurologia

Requisiti Strutturali
Le dimensioni dell’ambulatorio consentono l’esame della deambulazione dei pazienti

SI si no NO N.A.

13664 Ambulatorio di neurologia

Requisiti tecnologici
 La struttura possiede: almeno 1 lettino ad altezza regolabile

SI si no NO N.A.

13665 Ambulatorio di neurologia

Requisiti tecnologici
La struttura possiede: un frigorifero con congelatore < 20°
(anche in comune con altri ambulatori)

SI si no NO N.A.

13666 Ambulatorio di neurologia

 Requisiti organizzativi: Durante l’esecuzione delle visite è presente un infermiere.

SI si no NO N.A.

13667 Ambulatorio di neurologia

Requisiti organizzativi: Esiste un piano organizzativo che definisce le tipologie di 
 pazienti/patologie che possono essere accolte.

SI si no NO N.A.
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13668 Ambulatorio di neurologia

Requisiti organizzativi: L’attività ambulatoriale è programmata considerando una durata 
 media delle visite di 30’ a paziente.

SI si no NO N.A.

13669 Ambulatorio di neurologia

 Requisiti organizzativi: Sono distinte le prime visite dai controlli.

SI si no NO N.A.

13670 Ambulatorio di neurologia

Requisiti organizzativi: E' garantita la gestione delle richieste di prestazioni ambulatoriali 
urgenti mediante protocolli di intesa locali.

SI si no NO N.A.

13671 Ambulatorio di neurologia

AMBULATORI DEDICATI A SPECIFICHE PATOLOGIE: L’accesso e la realizzazione 
dell’attività (visita, certificazioni, relazioni medico legali ecc) avviene secondo modalità 

 organizzative esplicitate in criteri generali.

SI si no NO N.A.

13672 Ambulatorio di neurologia

AMBULATORI DEDICATI A SPECIFICHE PATOLOGIE: la dotazione strutturale, 
 tenologiche e laboratoristiche è idonea ad affrontare i problemi specifici.

SI si no NO N.A.

13673 Ambulatorio di neurologia

AMBULATORI DEDICATI A SPECIFICHE PATOLOGIE: Durante l’attività è presente un 
 infermiere.

SI si no NO N.A.

13674 Ambulatorio di neurologia

AMBULATORI DEDICATI A SPECIFICHE PATOLOGIE: Il neurologo documenta la 
 specifica expertise di settore.

SI si no NO N.A.

13675 Ambulatorio di neurologia

AMBULATORI DEDICATI A SPECIFICHE PATOLOGIE: Sono previsti protocolli di 
 collaborazione con altre figure professionali o discipline

SI si no NO N.A.

13676 Ambulatorio di neurologia

AMBULATORI DEDICATI A SPECIFICHE PATOLOGIE: Sono previsti collegamenti 
 funzionali con le strutture diagnostiche della neurologia.

SI si no NO N.A.

13677 Ambulatorio di neurologia

AMBULATORI DEDICATI A SPECIFICHE PATOLOGIE: Se la struttura è collocata in 
contesti di degenza è disponibili almeno la poligrafia

SI si no NO N.A.

13678 Ambulatorio di neurologia

Formazione e competenza clinica: Sono sviluppati percorsi di aggiornamento per tutto il 
personale coinvolto nella accoglienza dei pazienti neurologici acuti, con particolare 

 riguardo alle patologie prevalenti (ictus, mielolesioni…).

SI si no NO N.A.
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13679 Ambulatorio di neurologia

Formazione e competenza clinica: E' approfondito lo studio/ le modalità di gestione del 
paziente con necessità di rianimazione, con particolare riguardo ai farmaci utilizzati 
(indicazioni, effetti, monitoraggio, interazioni)

SI si no NO N.A.

13680 Ambulatorio di neurologia

Qualificazione dei percorsi clinico assistenziali
Esiste una definizione strutturale di livello aziendale dei percorsi dei pazienti neurologici 
comprensiva della definizione del ruolo delle neurologie e del neurologo nella gestione 
dei diversi tipi di casi.

SI si no NO N.A.

13681 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Sono svolte le Prestazioni  di base
-EEG di routine
-EEG dopo privazione di sonno
-EEG durante sonno pomeridiano (nap)

SI si no NO N.A.

13682 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Sono svolte le Prestazioni speciali 
-EEG con elettrodi speciali
-Esame video-EEG o video-poligrafico
-EEG dinamico
-Esame di monitoraggio video-EEG prolungato

SI si no NO N.A.

13683 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti strutturali
 il laboratorio è dotato di: Sala di registrazione

SI si no NO N.A.

13684 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazi di preparazione paziente (esterni o interni alla sala di 

 registrazione)

SI si no NO N.A.

13685 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazi di preparazione e lavaggio del materiale (esterni o interni 

 alla sala di registrazione)

SI si no NO N.A.

13686 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazio per lo stoccaggio di materiale di laboratorio (esterno o 

 interno alla sala di registrazione)

SI si no NO N.A.

13687 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazio per il deposito della biancheria pulita (anche in comune 

 con altre strutture)

SI si no NO N.A.
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13688 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazio per il deposito della biancheria sporca (anche in 

 comune con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13689 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti strutturali
 il laboratorio è dotato di: Spazi di archiviazione(anche in comune con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13690 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazi di segreteria/accettazione/consegna referti (anche in 

 comune con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13691 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti strutturali
 il laboratorio è dotato di: Spazi di attesa (anche in comune con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13692 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Servizi igienici differenziati per il personale e gli utenti nelle 
vicinanze

SI si no NO N.A.

13693 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Lo spazio nella sala di registrazione 
consente di muoversi agevolmente attorno al paziente per il corretto montaggio degli 

 elettrodi e per eventuali manovre di assistenza 

SI si no NO N.A.

13694 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

 Richieste prestazionali per specifici ambienti: Il Pavimento è antistatico

SI si no NO N.A.

13695 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Accesso e spazio interno sono sufficienti 
 per pazienti barellati

SI si no NO N.A.

13696 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Climatizzazione presente

SI si no NO N.A.

13697 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti tecnologici
la struttura possiede: 1 elettroencefalografo-poligrafo (almeno a 14 canali completo di 

 stimolatore luminoso)

SI si no NO N.A.
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13698 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti tecnologici
la struttura possiede: 1 elettroencefalografo-poligrafo portatile (per gli esami al letto del 

 paziente in laboratori inseriti in ospedali)

SI si no NO N.A.

13699 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti tecnologici
 la struttura possiede: il lettino o poltrona reclinabile per il paziente

SI si no NO N.A.

13700 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti tecnologici
 la struttura possiede: il carrello con materiale per montaggio elettrodi

SI si no NO N.A.

13701 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti tecnologici
la struttura possiede: la cappa aspirante se c’è uso di collodio

SI si no NO N.A.

13702 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti organizzativi
Dotazione di personale: Gli esami sono eseguiti dal tecnico di neurofisiopatologia e 
refertati da uno specialista in neurofisiologia clinica o da un medico specialista in 

 neurologia, neuropsichiatria o neuropediatria infantile esperto in elettroencefalografia.

SI si no NO N.A.

13703 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti organizzativi
Dotazione di personale: Il medico è disponibile nell’ambito della struttura in cui è situato 
il laboratorio durante l’attività dello stesso.

SI si no NO N.A.

13704 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Requisiti minimi di attività
Il laboratorio EEG di base produce almeno 300 esami all’anno
(se il requisito non è applicabile al laboratorio, il medico e il tecnico addetti 
documentano l’escuzione annua del medesimo numero di esami, effettuato su più sedi)

SI si no NO N.A.

13705 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Caratteristiche delle prestazioni
Gli esami: sono conformi a quanto indicato nel documento tecnico allegato (durata, 

 monitaggi, prove di attivazione, modalità di esecuzione della SLI ecc.) 

SI si no NO N.A.

13706 Laboratorio di elettroencefalografia/poligrafia

Caratteristiche delle prestazioni
Gli esami: la conformità è verificata annualmente (audit).

SI si no NO N.A.

13707 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti strutturali
 il laboratorio è dotato di: Sala di registrazione

SI si no NO N.A.
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13708 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazi di preparazione paziente (esterni o interni alla sala di 

 registrazione)

SI si no NO N.A.

13709 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazi di preparazione e lavaggio del materiale (esterni o interni 

 alla sala di registrazione)

SI si no NO N.A.

13710 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazio per lo stoccaggio di materiale di laboratorio (esterno o 

 interno alla sala di registrazione)

SI si no NO N.A.

13711 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazio per il deposito della biancheria pulita (anche in comune 

 con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13712 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazio per il deposito della biancheria sporca (anche in 

 comune con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13713 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti strutturali
 il laboratorio è dotato di: Spazi di archiviazione(anche in comune con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13714 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazi di segreteria/accettazione/consegna referti (anche in 

 comune con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13715 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti strutturali
 il laboratorio è dotato di: Spazi di attesa (anche in comune con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13716 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Servizi igienici differenziati per il personale e gli utenti nelle 
vicinanze

SI si no NO N.A.

13717 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Lo spazio nella sala di registrazione 
consente di muoversi agevolmente attorno al paziente per il corretto montaggio degli 

 elettrodi e per eventuali manovre di assistenza 

SI si no NO N.A.
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13718 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

 Richieste prestazionali per specifici ambienti: Il Pavimento è antistatico

SI si no NO N.A.

13719 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Accesso e spazio interno sono sufficienti 
 per pazienti barellati

SI si no NO N.A.

13720 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Climatizzazione presente

SI si no NO N.A.

13721 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti tecnologici
E' presente: 1 elettroencefalografo-poligrafo dotato di almeno a 21 canali completo di 

 stimolatore luminoso

SI si no NO N.A.

13722 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti tecnologici
E' presente: 1 sistema video-EEG con integrazione sullo stesso schermo (split-screen) 

 del segnale video e EEG

SI si no NO N.A.

13723 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti tecnologici
E' presente: 1 sistema di monitoraggio computerizzato prolungato con video-telemetria 
comprensivo di possibilità di elettrocorticografia (per i centri adibiti alla selezione dei 

 pazienti candidati alla terapia chirurgica dell’epilessia)

SI si no NO N.A.

13724 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti tecnologici
 E' presente: 1 letto e/o poltrona reclinabile per il paziente

SI si no NO N.A.

13725 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti tecnologici
 E' presente: il carrello con materiale per montaggio elettrodi

SI si no NO N.A.

13726 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti tecnologici
E' presente: la cappa aspirante se c’è uso di collodio

SI si no NO N.A.

13727 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti organizzativi
la Dotazione di personale prevede: la presenza del tecnico di neurofisiopatologia adibito 

 alla esecuzione tecnica dell’esame

SI si no NO N.A.
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13728 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti organizzativi
la Dotazione di personale prevede: la disponibilità di un medico specialista in 
neurologia/neurofisiologia clinica/neuropsichiatria o neuropediatria infantile per 
valutazioni on-line di aspetti clinici o tecnici relativi all’esame stesso.all’interno della 
struttura dove è situato il laboratorio

SI si no NO N.A.

13729 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Requisiti organizzativi
Requisiti minimi di attività
Un laboratorio di video-EEG è in grado di produrre almeno 100 esami all’anno (se il 
requisito non è applicabile al laboratorio, il medico e il tecnico addetti documentano 
l’escuzione annua del medesimo numero di esami, effettuato su più sedi).

SI si no NO N.A.

13730 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Caratteristiche delle prestazioni
Gli esami: sono conformi a quanto indicato nel documento tecnico allegato (durata, 

 monitaggi, impiego di elettrodi speciali, ecc.) 

SI si no NO N.A.

13731 Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia

Caratteristiche delle prestazioni
Gli esami: la conformità è verificata annualmente (audit).

SI si no NO N.A.

13732 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

al fine di garantire un esame completo sono svolte le prestazioni di base
-studio convenzionale della conduzione motoria e sensitiva (ENG)
-studio convenzionale dell’onda F
-studio del riflesso H
-riflesso di ammiccamento o blink reflex
-tecnica della stimolazione ripetitiva
-studio convenzionale elettromiografico con ago concentrico

SI si no NO N.A.

13733 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

In funzione delle scelte cliniche ed organizzative possono essere svolte le prestazioni 
speciali
Prestazioni speciali
-EMG quantitativo con: analisi della unità motoria, analisi Turns/Amplitude
-EMG singola fibra (SFEMG)
-EMG muscoli speciali (piano perineale, laringe, faringe, diaframma, oculomotori,…)
-Microneurografia
-EMG nella età evolutiva
-EMG nella terapia con tossina botulinica
-EMG nei disordini del movimento
-EMG dinamico
-Riflessi speciali (riflessi trigeminali, bulbo-cavernoso, pudendo-anale)
-Risposta simpatico cutanea (SSR)

SI si no NO N.A.

13734 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Ogni esame eseguito per singolo paziente è definito da più segmenti (in media 6-8).

SI si no NO N.A.
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13735 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Locale esecuzione esame con spazio preparazione paziente e 

 materiale necessario

SI si no NO N.A.

13736 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazi di preparazione e lavaggio del materiale (esterni o interni 

 alla sala di registrazione)

SI si no NO N.A.

13737 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazio per lo stoccaggio di materiale di laboratorio (esterno o 

 interno alla sala di registrazione)

SI si no NO N.A.

13738 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazio per il deposito della biancheria pulita (anche in comune 

 con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13739 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazio per il deposito della biancheria sporca (anche in 

 comune con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13740 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Sala refertazione e archiviazione (anche in comune con altre 

 strutture)

SI si no NO N.A.

13741 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazi di segreteria/accettazione/consegna referti (anche in 

 comune con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13742 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti strutturali
 il laboratorio è dotato di: Spazi di attesa (anche in comune con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13743 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Servizi igienici differenziati per il personale e gli utenti nelle 
vicinanze

SI si no NO N.A.

13744 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Lo spazio all’interno del locale dove si 
esegue l’esame  consente il movimento agevole intorno al paziente, per l’esecuzione 

 dell’esame su tutte le parti del corpo e per eventuali manovre di assistenza.

SI si no NO N.A.
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13745 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Richieste prestazionali per specifici ambienti: L’accesso è facilitato e lo spazio 
 garantisce manovre con paziente barellato.

SI si no NO N.A.

13746 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Le condizioni termiche rispettano il 
benessere climatico del Paziente e degli operatori oltre a garantire il buon 
funzionamento delle apparecchiature e la stabilità dei parametri rilevati.

SI si no NO N.A.

13747 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti tecnologici
Per le prestazioni di base il laboratorio possiede
(nel caso di laboratorio inserito in struttura sanitaria lo strumento è trasportabile al letto 

 del paziente se necessario): elettromiografo con almeno 2 canali, completo di stimolatori

SI si no NO N.A.

13748 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti tecnologici
Per le prestazioni di base il laboratorio possiede
(nel caso di laboratorio inserito in struttura sanitaria lo strumento è trasportabile al letto 
del paziente se necessario): lettino paziente, di materiale isolante, di dimensioni 

 adeguate alla esecuzione di esami prolungati

SI si no NO N.A.

13749 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti tecnologici
Per le prestazioni di base il laboratorio possiede
(nel caso di laboratorio inserito in struttura sanitaria lo strumento è trasportabile al letto 

 del paziente se necessario): carrello per materiale

SI si no NO N.A.

13750 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti tecnologici
Per le prestazioni di base il laboratorio possiede
(nel caso di laboratorio inserito in struttura sanitaria lo strumento è trasportabile al letto 

 del paziente se necessario): sonda termica per valutazione temperatura cutanea

SI si no NO N.A.

13751 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti tecnologici
Per le prestazioni di base il laboratorio possiede
(nel caso di laboratorio inserito in struttura sanitaria lo strumento è trasportabile al letto 

 del paziente se necessario): lampada o fonte di calore 

SI si no NO N.A.

13752 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti tecnologici
Per le prestazioni di base il laboratorio possiede
(nel caso di laboratorio inserito in struttura sanitaria lo strumento è trasportabile al letto 
del paziente se necessario): sistema informatizzato per refertazione ed archivio esame

SI si no NO N.A.

Pagina 21 di 51



Note del Valutatore

13753 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti tecnologici
Per le prestazioni speciali il laboratorio possiede
(nel caso di laboratorio inserito in struttura sanitaria lo strumento è trasportabile al letto 
del paziente se necessario): elettromiografo con almeno 4 canali completo di stimolatori 

 e programmi per tecniche speciali

SI si no NO N.A.

13754 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti tecnologici
Per le prestazioni speciali il laboratorio possiede
(nel caso di laboratorio inserito in struttura sanitaria lo strumento è trasportabile al letto 
del paziente se necessario): lettino paziente, di materiale isolante, di dimensioni 

 adeguate alla esecuzione di esami prolungati

SI si no NO N.A.

13755 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti tecnologici
Per le prestazioni speciali il laboratorio possiede
(nel caso di laboratorio inserito in struttura sanitaria lo strumento è trasportabile al letto 

 del paziente se necessario): carrello per materiale

SI si no NO N.A.

13756 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti tecnologici
Per le prestazioni speciali il laboratorio possiede
(nel caso di laboratorio inserito in struttura sanitaria lo strumento è trasportabile al letto 

 del paziente se necessario): sonda termica per valutazione temperatura cutanea

SI si no NO N.A.

13757 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti tecnologici
Per le prestazioni speciali il laboratorio possiede
(nel caso di laboratorio inserito in struttura sanitaria lo strumento è trasportabile al letto 

 del paziente se necessario): lampada o fonte di calore 

SI si no NO N.A.

13758 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti tecnologici
Per le prestazioni speciali il laboratorio possiede
(nel caso di laboratorio inserito in struttura sanitaria lo strumento è trasportabile al letto 
del paziente se necessario): sistema informatizzato per refertazione ed archivio

SI si no NO N.A.

13759 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti organizzativi
Dotazione di personale: Nel contesto delle strutture Neurologiche l’esame è eseguito 
dal Neurologo o Neurofisiologo clinico o Neurofisopatologo o dal Neuropsichiatra 

 infantile e dal tecnico di neurofisiopatologia clinica.

SI si no NO N.A.

13760 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti organizzativi
Dotazione di personale: Nel caso in cui parte dell’esame venga eseguita solo dal 
tecnico, il medico referente è disponibile all’interno della struttura.

SI si no NO N.A.
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13761 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti organizzativi
Requisiti minimi di attività
Il laboratorio di EMG esegue annualmente un numero di ameno 1500 segmenti 
(se il requisito non è applicabile al laboratorio, il medico e il tecnico addetti devono 
documentare l’escuzione annua del medesimo numero di esami, effettuata su più sedi).

SI si no NO N.A.

13762 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: Gli esami sono conformi a quanto descritto 

 nell’allegato tecnico (durata, montaggi, impiego di elettrodi speciali, etc) 

SI si no NO N.A.

13763 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: la conformità degli esami è verificata annualmente 

 (audit).

SI si no NO N.A.

13764 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: Il Laboratorio possiede una check list delle proprie 
prestazioni da fornire all’utente

SI si no NO N.A.

13765 Laboratorio di elettromiografia (EMG)

Clinical competence
E' documentata la continuità formativa nel campo attraverso la partecipazione o 
docenza in corsi, stage ed eventi accreditati ovvero attività di pubblicazione scientifica, 
nel campo specifico, con cadenza annuale

SI si no NO N.A.

13766 Laboratorio di potenziali evocati

Il laboratorio esegue le prestazioni di base
-PE Somato-sensoriali (PES) in grado di testare, la via sensitiva lemniscale, dal nervo 
periferico alla corteccia parietale.
-PE Acustici (PEA) per lo studio della via omonima dal recettore acustico alla sua 
integrazione nel tronco encefalico.
-PE Visivi (PEV) per la valutazione della via visiva dalla retina alla corteccia occipitale
-PE Motori (PEM) da Stimolazione Magnetica per la valutazione funzionale della 
corteccia motoria, della via piramidale e della via motoria periferica

SI si no NO N.A.

13767 Laboratorio di potenziali evocati

In funzione delle scelte cliniche ed organizzative possono essere svolte le prestazioni 
speciali
-PE Somatosensoriali di media-lunga latenza, di nervo pudendo e dermatomerici.
-PE da stimolo Laser per lo studio della via sensitiva spinotalamica
-PE Cognitivi (P300, CNV)
-Elettroretinogramma (ERG)

SI si no NO N.A.

13768 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Locale per la esecuzione dell’esame con spazio per la 

 preparazione del paziente

SI si no NO N.A.
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13769 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Locale per montaggio con cappa aspirante (solo in caso di 

 montaggio al collodio)

SI si no NO N.A.

13770 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazi di preparazione e lavaggio del materiale (esterni o interni 

 alla sala di registrazione)

SI si no NO N.A.

13771 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazio per lo stoccaggio di materiale di laboratorio (esterno o 

 interno alla sala di registrazione)

SI si no NO N.A.

13772 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazio per il deposito della biancheria pulita (anche in comune 

 con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13773 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazio per il deposito della biancheria sporca (anche in 

 comune con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13774 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Sala refertazione e archiviazione (anche in comune con altre 

 strutture)

SI si no NO N.A.

13775 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Spazi di segreteria/accettazione/consegna referti (anche in 

 comune con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13776 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti strutturali
 il laboratorio è dotato di: Spazi di attesa (anche in comune con altre strutture)

SI si no NO N.A.

13777 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti strutturali
il laboratorio è dotato di: Servizi igienici differenziati per il personale e gli utenti nelle 
vicinanze

SI si no NO N.A.

13778 Laboratorio di potenziali evocati

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Lo spazio nella sala di registrazione 
consente di muoversi agevolmente attorno al paziente per il corretto montaggio degli 

 elettrodi e per eventuali manovre di assistenza

SI si no NO N.A.
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13779 Laboratorio di potenziali evocati

Richieste prestazionali per specifici ambienti: L'accesso e lo spazio interno sono 
 sufficienti per pazienti barellati

SI si no NO N.A.

13780 Laboratorio di potenziali evocati

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Per l’esecuzione dei PEV l’ambiente è 
 completamente oscurabile

SI si no NO N.A.

13781 Laboratorio di potenziali evocati

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Le condizioni termiche rispettano il 
benessere climatico del paziente e degli operatori oltre a garantire il corretto 

 funzionamento delle apparecchiature

SI si no NO N.A.

13782 Laboratorio di potenziali evocati

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Nel caso di laboratori inseriti in una 
struttura ospedaliera, la prestazione è eseguibile a letto del paziente utilizzando 

 un’attrezzatura trasportabile.

SI si no NO N.A.

13783 Laboratorio di potenziali evocati

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Climatizzazione presente

SI si no NO N.A.

13784 Laboratorio di potenziali evocati

Il laboratorio possiede per le prestazioni di base: l'apparecchio per PE con almeno 4 
canali, con softwere dedicati, completo di stimolatore elettrico, magnetico, acustico, 

 visivo (flash e schermo)

SI si no NO N.A.

13785 Laboratorio di potenziali evocati

Il laboratorio possiede per le prestazioni di base: il lettino paziente, di materiale 
 isolante, di dimensioni adeguate alla esecuzione di esami prolungati

SI si no NO N.A.

13786 Laboratorio di potenziali evocati

Il laboratorio possiede per le prestazioni di base: la poltrona reclinabile per esecuzione 
 PEM e PEV

SI si no NO N.A.

13787 Laboratorio di potenziali evocati

 Il laboratorio possiede per le prestazioni di base: il carrello per materiale

SI si no NO N.A.

13788 Laboratorio di potenziali evocati

Il laboratorio possiede per le prestazioni di base: la sonda termica per valutazione 
 temperatura cutanea

SI si no NO N.A.

13789 Laboratorio di potenziali evocati

 Il laboratorio possiede per le prestazioni di base: la lampada o fonte di calore 

SI si no NO N.A.
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13790 Laboratorio di potenziali evocati

Il laboratorio possiede per le prestazioni di base: il sistema informatizzato per 
refertazione ed archivio esame

SI si no NO N.A.

13791 Laboratorio di potenziali evocati

 Il laboratorio possiede per le prestazioni speciali: lo stimolatore laser 

SI si no NO N.A.

13792 Laboratorio di potenziali evocati

Il laboratorio possiede per le prestazioni speciali: il software dedicati

SI si no NO N.A.

13793 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti organizzativi
la Dotazione di personale prevede: la presenza di un tecnico di neurofisiopatologia 

 (TNFP) adibito alla esecuzione tecnica dell’esame

SI si no NO N.A.

13794 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti organizzativi
la Dotazione di personale prevede: la disponibilità di un medico nella struttura per 

 situazioni cliniche particolari o di emergenza.

SI si no NO N.A.

13795 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti organizzativi
la Dotazione di personale prevede: L’esecuzione dell’esame dei PEM richiede che il 

 TNFP sia affiancato da un altro operatore (medico o TNFP)

SI si no NO N.A.

13796 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti organizzativi
la Dotazione di personale prevede: personale, che oltre alle normale formazione 
neurofisiologica, possiede competenza in molte branche della fisica (elettricità, 
magnetismo, ottica, acustica)

SI si no NO N.A.

13797 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti organizzativi
Requisiti minimi di attività
Il laboratorio di PE effettua annualmente un numero di almeno 50 esami per ogni 
modalità di PE ordinariamente eseguita
(Se il requisito non è applicabile al laboratorio, il medico e il tecnico debbono 
documentare un analogo numero di prestazioni annue, anche effettuate su più sedi).

SI si no NO N.A.

13798 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: Gli esami sono conformi a quanto descritto 

 nell’allegato tecnico (durata, montaggi, impiego di elettrodi speciali, etc) 

SI si no NO N.A.

13799 Laboratorio di potenziali evocati

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: la conformità degli esami è verificata annualmente 
(audit).

SI si no NO N.A.
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13800 Laboratorio di potenziali evocati

Clinical competence
E' documentata la continuità formativa del personale attraverso la partecipazione o 
docenza in corsi, stage ed eventi accreditati ovvero attività di pubblicazione scientifica, 
nel campo specifico, con cadenza annuale

SI si no NO N.A.

13801 Laboratorio di medicina del sonno

Le prestazioni minime che il laboratorio esegue sono
-PSG notturna in laboratorio standard 
-Monitoraggio cardio- respiratorio completo 
-MSLT
-Titolazione CPAP

SI si no NO N.A.

13802 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Locale di segreteria - accettazione-consegna referti

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13803 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Sala o spazio di attesa

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13804 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Stanza di registrazione climatizzata e parzialmente 

 insonorizzata con un letto che consente il controllo televisivo del paziente 

SI si no NO N.A.

13805 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Stanza per gli apparecchi di registrazione attigua e 

 comunicante con la stanza di registrazione

SI si no NO N.A.

13806 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Stanza per la preparazione del paziente

 anche in comune con altre strutture. 

SI si no NO N.A.

13807 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti strutturali
 Il laboratorio dispone di: Cappa aspirante in caso di preparazioni con il collodio 

SI si no NO N.A.

13808 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Servizi igienici differenziati tra personale e i pazienti nelle 
vicinanze dell’ambulatorio
anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.
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13809 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti tecnologici
 Il laboratorio dispone di: 1 Polisonnigrafo  e sensori 

SI si no NO N.A.

13810 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti tecnologici
 Il laboratorio dispone di: 1 Sistema di monitoraggio cardiorespiratorio completo 

SI si no NO N.A.

13811 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti tecnologici
Il laboratorio dispone di: 1 Telecamera nella stanza di registrazione e sistema di 

 videoregistrazione

SI si no NO N.A.

13812 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti tecnologici
Il laboratorio dispone di: 1 Apparecchio per la ventilazione a pressione positiva per via 
nasale (CPAP)

SI si no NO N.A.

13813 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti organizzativi
Il laboratorio dispone in funzione dell'esame: PSG notturna in laboratorio standard

 personale tecnico o medico dedicato

SI si no NO N.A.

13814 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti organizzativi
Il laboratorio dispone in funzione dell'esame: PSG notturna in laboratorio con metodiche 
speciali

 Personale tecnico o medico dedicato

SI si no NO N.A.

13815 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti organizzativi
Il laboratorio dispone in funzione dell'esame: PSG notturna  ambulatoriale
-Monitoraggio cardiorespiratorio completo ambulatoriale
-Monitoraggio cardiorespiratorio  ridotto ambulatoriale 
-Saturimetria notturna ambulatoriale 
personale tecnico presente solo per il posizionamento, il controllo e la rimozione dei 

 sensori, e per l’editing preliminare dei tracciati 

SI si no NO N.A.

13816 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti organizzativi
Il laboratorio dispone in funzione dell'esame: Titolazione CPAP

 Personale tecnico o medico dedicato

SI si no NO N.A.

13817 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti organizzativi
Il laboratorio dispone in funzione dell'esame: Test delle latenze multiple del sonno 
(MSLT) 

 Registrazioni multiple in laboratorio , sotto la sorveglianza di personale tecnico o medico

SI si no NO N.A.

Pagina 28 di 51



Note del Valutatore

13818 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti organizzativi
Il laboratorio dispone in funzione dell'esame: Test del mantenimento della veglia (MWT)

 Registrazioni multiple in laboratorio, sotto la sorveglianza di personale tecnico o medico

SI si no NO N.A.

13819 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti organizzativi
Il laboratorio dispone in funzione dell'esame: Monitoraggio protratto del ciclo sonno-
veglia mediante Actigrafia
Personale tecnico dedicato per il posizionamento , il controllo e la rimozione del 

 sensore e per l’editing preliminare del tracciato 

SI si no NO N.A.

13820 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti organizzativi
Il laboratorio dispone in funzione dell'esame: Per tutti gli esami 
Personale medico dedicato alla organizzazione e refertazione degli esami

SI si no NO N.A.

13821 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti organizzativi
Requisiti minimi di attività
Il laboratorio di Medicina del Sonno esegue annualmente almeno 200 esami, 
comprensivi di Polisonnografie standard in laboratorio,  monitoraggi cardiorespiratori 
completi, e MSLT

SI si no NO N.A.

13822 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: Il laboratorio ha definito il catalogo delle prestazioni in 

 riferimento alle tipologie contenute nell’allegato tecnico.

SI si no NO N.A.

13823 Laboratorio di medicina del sonno

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: Gli esami sono conformi a quanto descritto 
nell’allegato tecnico

SI si no NO N.A.

13824 Laboratorio di medicina del sonno

Clinical competence
Il personale tecnico del laboratorio di Medicina del Sonno è costituito da tecnici 
neurofisiopatologi (TNFP).

SI si no NO N.A.

13825 Laboratorio di medicina del sonno

Clinical competence
Il personale medico è in possesso di una esperienza nel campo della medicina del 
sonno documentata da: partecipazione o docenza a corsi specifici ECM e 
preferenzialemente dal riconoscimento di “Esperto in Medicina del Sonno” rilasciato 
dall’Associazione Italiana di Medicina del Sonno in base ad un esame e specifici 
requisiti di competenza nonché da almeno il 25 % dei crediti formativi annuali

SI si no NO N.A.

13826 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Il laboratorio esegue le prestazioni di base
-Riflessi Cardiovascolari.
-Risposta Simpatico Cutanea

SI si no NO N.A.
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13827 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

In funzione delle scelte cliniche e organizzative, il laboratorio può svolgere le 
prestazioni speciali
-Studio video-poligrafico
-Ritmi circadiani: pressione arteriosa e frequenza cardiaca
-Ritmi circadiani: temperatura corporea
-Studio simpatico cutaneo non colinergico: studio funzionale del circolo cutaneo

SI si no NO N.A.

13828 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requsiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Locale per la esecuzione dell’esame dotato anche di spazio 

 per la preparazione del paziente

SI si no NO N.A.

13829 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requsiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Spazi di preparazione e lavaggio del materiale

 esterni o interni alla sala di registrazione

SI si no NO N.A.

13830 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requsiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Spazio per lo stoccaggio di materiale di laboratorio

 esterno o interno alla sala di registrazione

SI si no NO N.A.

13831 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requsiti strutturali
Il laboratorio dispone di: spazio per lo smaltimento dei rifiuti differenziati

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13832 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requsiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Spazio per il deposito della biancheria pulita

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13833 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requsiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Spazio per il deposito della biancheria sporca

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13834 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requsiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Spazio refertazione e archivio

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13835 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requsiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Spazi di segreteria/accettazione/consegna referti

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.
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13836 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requsiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Locale/Spazio di attesa

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13837 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requsiti strutturali
Il laboratorio dispone di: Servizi igienici differenziati per il personale e gli utenti nelle 
vicinanze
anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13838 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Lo spazio della sala di registrazione 
consente di muoversi agevolmente attorno al paziente per il corretto montaggio degli 

 elettrodi e per le manovre necessarie per l’esecuzione dei riflessi cardiovascolari.

SI si no NO N.A.

13839 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Richieste prestazionali per specifici ambienti: L'accesso e lo spazio interno è sufficiente 
 per pazienti barellati.

SI si no NO N.A.

13840 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Possibilità di oscuramento completo del 
 locale adibito a sala di registrazione.

SI si no NO N.A.

13841 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Richieste prestazionali per specifici ambienti: Climatizzazione e temperatura costante 
sui 23 -25°C

SI si no NO N.A.

13842 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone per la prestazione di base Riflessi cardiovascolari di: Poligrafo con 
almeno 6 canali per la registrazione dei seguenti parametri: 1) ECG; 2) pressione 
arteriosa sistolica; 3) pressione arteriosa diastolica; 4) attività respiratoria; 5) 
tacogramma “beat to beat”; 6) marker di eventi

 La registrazione deve permettere una chiara definizione dell’intervallo R-R.

SI si no NO N.A.

13843 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone per la prestazione di base Riflessi cardiovascolari di: Dispositivo 
per la misura incruenta della pressione arteriosa in continuo

 Lo strumento deve essere interfacciabile con il sistema poligrafico

SI si no NO N.A.

13844 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone per la prestazione di base Riflessi cardiovascolari di: Lettino 

 basculabile ad azionamento elettrico

SI si no NO N.A.
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13845 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
 il laboratorio dispone per la prestazione di base Riflessi cardiovascolari di: Cronometro

SI si no NO N.A.

13846 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone per la prestazione di base Riflessi cardiovascolari di: Carrello di 
rianimazione e defibrillatore

 In laboratorio durante l’esecuzione dell’esame

SI si no NO N.A.

13847 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone per la prestazione di base Riflessi cardiovascolari di: Carrello con 

 materiale d’uso per  monitoraggio

SI si no NO N.A.

13848 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone per la prestazione di base Riflessi cardiovascolari di: Carrello con 

 materiale d’uso per prelievi ematici

SI si no NO N.A.

13849 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
 il laboratorio dispone per la prestazione di base Riflessi cardiovascolari di: Bilancia

SI si no NO N.A.

13850 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone per la prestazione di base Riflessi cardiovascolari di: 

 Sfigmomanometro

SI si no NO N.A.

13851 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone per la prestazione di base Riflessi cardiovascolari di: Dispositivo 
per manovra di Valsalva

SI si no NO N.A.

13852 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone per la prestazione di base Sistema autonomico cutaneo 
colinergico di
-Elettromiografo con almeno 4 canali, completo di stimolatore elettrico ed acustico 
Anche in comune con laboratorio di EMG

SI si no NO N.A.

13853 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
 il laboratorio dispone per la prestazione speciali di: Videopoligrafo 

SI si no NO N.A.
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13854 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone per la prestazione speciali di: Pressurometro per Holter-PA per lo 

 studio del ritmo circadiano della PA e FC

SI si no NO N.A.

13855 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone per la prestazione speciali di: Trasduttore per temperatura interna 

 corporea per lo studio del ritmo circadiano della temperatura corporea

SI si no NO N.A.

13856 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone per la prestazione speciali di: Pletismografo o Flussimetro Laser 

 Doppler per lo studio funzionale del circolo cutaneo

SI si no NO N.A.

13857 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone per la prestazione speciali di: Software dedicati per le singole 
metodiche speciali

SI si no NO N.A.

13858 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti organizzativi
Dotazione di personale
La valutazione dei riflessi cardiovascolari è effettuata dal neurologo esperto nella 
valutazione del SNV e dal tecnico di neurofisiopatologia

SI si no NO N.A.

13859 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti organizzativi
Requisiti minimi di attività
L'ambulatorio diagnostico dedicato deve eseguire ogni anno almeno 80 procedure 
effettuate secondo i criteri indicati in allegato
(se il requisito non è applicabile al laboratorio, il medico e il tecnico addetti devono 
documentare l’esecuzione annua del medesimo numero di esami, effettuato su più 
sedi).

SI si no NO N.A.

13860 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: Gli esami sono conformi a quanto descritto 

 nell’allegato tecnico (durata, montaggi, impiego di elettrodi speciali, etc)

SI si no NO N.A.

13861 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: la conformità degli esami è verificata annualmente.

SI si no NO N.A.

13862 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni:
E' definita una specifica procedura con le modalità di accesso e di intervento: del 
Laboratorio di Analisi chimico-cliniche per lo studio del dosaggio delle catecolamine 
(durante prova posturale), assetto ormoni ipotalamo-ipofisari (es. curva del GH dopo 

 stimolo con clonidina) 

SI si no NO N.A.
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13863 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni:
E' definita una specifica procedura con le modalità di accesso e di intervento: per la 

 Consulenza Cardiologica (es: sincopi cardiogene)

SI si no NO N.A.

13864 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni:
E' definita una specifica procedura con le modalità di accesso e di intervento: per la 
Consulenza  Anestesia e Rianimazione (es: arresto cardiaco prolungato)

SI si no NO N.A.

13865 Laboratorio di eplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo

Clinical competence
E'documentata la continuità formativa del personale attraverso la partecipazione o 
docenza in corsi, stage ed eventi accreditati ovvero attività di pubblicazione scientifica, 
nel campo specifico, con cadenza annuale.

SI si no NO N.A.

13866 Laboratorio di neuropsicologia

Il laboratorio svolge le Prestazioni di base
-valutazione breve delle funzioni cognitive con strumenti  generali oltre al MMSE ( ad 
esempio: MODA, SIB, MDB, o eventuali altri)
-bilancio cognitivo dettagliato attraverso l'esame delle principali aree cognitive 
(memoria, attenzione, funzioni esecutive, abilità visuo-spaziali, linguaggio) 
-analisi dettagliata di deficit funzionali specifici (afasia, amnesia, alessia/dislessia, 
aprassia, agnosia, disgrafia).

SI si no NO N.A.

13867 Laboratorio di neuropsicologia

Il laboratorio svolge le Prestazioni speciali
-Protocollo per Idrocefalo normoteso
-Sospetto malingering 
-Idoneità alla guida di veicoli
-Valutazione della percezione delle emozioni
-Protocollo per neurochirurgia dell'epilessia
-Protocollo per trapianti d’organo
-Valutazione del ritardo mentale
-Amusia
-Agnosia acustica

SI si no NO N.A.

13868 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti strutturali
 La struttura dispone di: Locale per la esecuzione dell’esame

SI si no NO N.A.

13869 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Sala per colloqui con i familiari

 (Disponibile quando necessario, può essere utilizzata anche per altri scopi)

SI si no NO N.A.

13870 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Spazio per lo stoccaggio di materiale di uso del laboratorio

 esterno o interno alla sala di registrazione

SI si no NO N.A.
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13871 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: spazio per lo smaltimento dei rifiuti differenziati

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13872 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Spazio per il deposito della biancheria pulita

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13873 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Spazio per il deposito della biancheria sporca

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13874 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Sala /spazi refertazione e archivio

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13875 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Spazi di segreteria/accettazione/consegna referti

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13876 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Locale/Spazio di attesa

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13877 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Servizi igienici differenziati per il personale e gli utenti nelle 
vicinanze
anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13878 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti prestazionali per specifici ambienti
 la struttura dispone di: Condizionamento

SI si no NO N.A.

13879 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti prestazionali per specifici ambienti
 la struttura dispone di: Isolamento acustico relativo 

SI si no NO N.A.

13880 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti prestazionali per specifici ambienti
la struttura dispone di: Specchio unidirezionale nella sala di esame (auspicabile)

SI si no NO N.A.
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13881 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti tecnologici
La struttura dispone di: Sistema audiovisivo per videoregistrazione
(videoregistratore, microfoni, telecamera con cavalletto) (Raccomandato ma non 

 indispensabile)

SI si no NO N.A.

13882 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti tecnologici
 La struttura dispone di: Cronometro

SI si no NO N.A.

13883 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti tecnologici
 La struttura dispone di: Testistica su adeguati supporti (cartacei o informatizzati)

SI si no NO N.A.

13884 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti tecnologici
La struttura dispone di: Computer con stampante per l’elaborazione e l’archiviazione dei 

 dati testistici

SI si no NO N.A.

13885 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti tecnologici
La struttura dispone di: Arredi standard da sala di esame 
ove si praticano colloqui

SI si no NO N.A.

13886 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti organizzativi: L’esame è eseguito e refertato dal neurologo o dallo psicologo  
 (entrambi con specifica formazione neuropsicologica documentata in curriculum).

SI si no NO N.A.

13887 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti organizzativi: Gli esami praticabili sono individuati e codificati univocamente.

SI si no NO N.A.

13888 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti organizzativi
Requisiti minimi di attività
Il laboratorio esegue almeno un numero totale di procedure (esame di una area 
cognitiva e può comprendere più test) pari a 1000 all’anno.
Se il requisito non è applicabile al laboratorio, il medico e il tecnico  documentano un 
analogo numero di prestazioni annue, anche effettuate su più sedi.

SI si no NO N.A.

13889 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: Gli esami  sono conformi a quanto descritto 

 nell’allegato tecnico

SI si no NO N.A.

13890 Laboratorio di neuropsicologia

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: La conformità degli esami è verificata annualmente 
(audit).

SI si no NO N.A.
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13891 Laboratorio di neuropsicologia

Clinical competence
Il medico e lo psicologo che si occupano del laboratorio di neuropsicologia: sono in 
possesso di una esperienza specifica nel campo della neuropsicologia documentata dal 
curriculum che evidenzia la frequenza presso laboratori e centri di neuropsicologia 
clinica riconosciuti, la partecipazione a congressi, corsi di formazione e pubblicazioni in 

 tale campo

SI si no NO N.A.

13892 Laboratorio di neuropsicologia

Clinical competence
Il medico e lo psicologo che si occupano del laboratorio di neuropsicologia: coprono il 
debito ECM annuo per il  50% di crediti nel settore specifico della neuropsicologia.

SI si no NO N.A.

13893 Laboratorio di neuropsicologia

Clinical competence
Il centro è riconosciuto dalle società scientifiche di settore (Società Italiana di 
Neuropsicologia).

SI si no NO N.A.

13894 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Sono prodotti almeno i seguenti esami
-Mappaggio corticale, sia per chirurgia ablativa che per chirurgia funzionale (Motor 
Cortex Stimulation: MCS)
-IOM  Fossa Cranica Posteriore-Basicranio
-IOM  Midollo Spinale-Chirugia vertebrale
-IOM  SNP
-IOM Chirurgia vascolare
-IOM-DBS

SI si no NO N.A.

13895 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti strutturali
la struttura dispone di: Spazi di preparazione paziente

 anche in comune con altre attività 

SI si no NO N.A.

13896 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti strutturali
la struttura dispone di: Spazi di preparazione e lavaggio del materiale

 esterni o interni al Blocco Operatorio (BO)

SI si no NO N.A.

13897 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti strutturali
la struttura dispone di: Spazio per lo stoccaggio di materiale neurofisiologico

 esterno o interno al BO

SI si no NO N.A.

13898 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti strutturali
la struttura dispone di: Spazio per l’archiviazione dei referti e dei tracciati
esterno al BO

 anche in comune con altre attività neurofisiologiche

SI si no NO N.A.
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13899 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti strutturali
la struttura dispone di: Spazio nella SO, dedicato per l’apparecchiatura neurofisiologica 
di IOM, che consente di muoversi agevolmente nel corso dell’intervento per il controllo 

 degli elettrodi

SI si no NO N.A.

13900 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti strutturali
la struttura dispone di: Separazione dell’apparecchiatura di IOM dalle aree di lavoro di 

 NCH-ferrista e anestesista

SI si no NO N.A.

13901 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti strutturali
la struttura dispone di: Accesso alla alimentazione e cablaggio distinto dalle altre 
strumentazioni presenti in sala

SI si no NO N.A.

13902 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti tecnologici
la struttura dispone di: Apparecchio per EMG-PE con
almeno 4 canali
stimolatori elettrico standard, elettrico ad alto voltaggio, acustico, visivo 
programmi software dedicati per IOM
testina e cavi adeguatamente schermati

 Kit di elettrodi e accessori dedicati per le varie metodiche

SI si no NO N.A.

13903 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti tecnologici
la struttura dispone di: Apparecchio per EEG con almeno 8 canali e

 dotazione di programmi e accessori standard

SI si no NO N.A.

13904 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti tecnologici
la struttura dispone di: Apparecchio per DBS con
hardware e software dedicato
Kit di elettrodi e accessori dedicati per le varie metodiche

SI si no NO N.A.

13905 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti organizzativi
Dotazione di personale: Il IOM è eseguito dal tecnico di neurofisiopatologia e 

 interpretato da medico specialista responsabile del monitoraggio neurofisiologico

SI si no NO N.A.

13906 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti organizzativi
Dotazione di personale: Tecnico NFPT con almeno 3 anni di esperienza in attività 

 neurofisiologia ordinaria e 1 anno di training sotto supervisione nelle tecniche di IOM 

SI si no NO N.A.
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13907 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti organizzativi
Dotazione di personale: Neurofisiologo clinico o Medico Specialista esperto in IOM con 
adeguato training in strutture accreditate, presente durante l’intervento o in grado di 
seguire a distanza la procedura in tempo reale, tramite work-station e possibilità di 
comunicare con l’equipe chirurgica e anestesiologica.

SI si no NO N.A.

13908 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti organizzativi
Requisiti minimi di attività
Il team esperto produce almeno 30 procedure di IOM all’anno

SI si no NO N.A.

13909 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: L’attività di IOM è inserita in un contesto in cui è 
possibile la programmazione collegiale del tipo di monitoraggio incluso eventuale studio 

 pre-post operatorio 

SI si no NO N.A.

13910 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: Ogni struttura deve definire il catalogo delle prestazioni 

 in riferimento alle tipologie di IOM contenute nell’allegato tecnico.

SI si no NO N.A.

13911 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: Redazione referto deve avvenire secondo un format 

 condiviso con il team

SI si no NO N.A.

13912 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni: Adozione Linee Guida validate società scientifiche 
(SINC, IFCN)

SI si no NO N.A.

13913 Attività di monitoraggio introperatorio (IOM)

Clinical competence
Lo IOM è eseguito da un Tecnico NFPT con almeno 3 anni di esperienza in attività 
neurofisiologia ordinaria e 1 anno di training sotto supervisione nelle tecniche di IOM e 
da un Neurofisiologo clinico o Medico Specialista esperto in IOM con adeguato training 
in strutture accreditate.

SI si no NO N.A.

13914 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Sono svolte le Prestazioni di Base
-Eco color Doppler tsa
-Eco color Doppler transcranico
-Doppler transcranico

SI si no NO N.A.

13915 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti strutturali 
la struttura dispone di: Locale per l’esecuzione dell’indagine

 Temperatura costante 20 – 22 °C

SI si no NO N.A.
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13916 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti strutturali 
la struttura dispone di: Spazi di preparazione paziente

 esterni o interni alla sala di registrazione

SI si no NO N.A.

13917 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti strutturali 
la struttura dispone di: Spazi di preparazione e lavaggio del materiale

 esterni o interni alla sala di registrazione

SI si no NO N.A.

13918 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti strutturali 
la struttura dispone di: Spazio per lo stoccaggio di materiale di laboratorio

 esterno o interno alla sala di registrazione

SI si no NO N.A.

13919 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti strutturali 
la struttura dispone di: Spazio per il deposito della biancheria pulita

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13920 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti strutturali 
la struttura dispone di: Spazio per il deposito della biancheria sporca

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13921 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti strutturali 
la struttura dispone di: Spazi di refertazione e archiviazione  delle immagini

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13922 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti strutturali 
la struttura dispone di: Spazi di segreteria/accettazione/consegna referti

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13923 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti strutturali 
la struttura dispone di: Spazi di attesa

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13924 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti strutturali 
la struttura dispone di: Servizi igienici differenziati per il personale e gli utenti nelle 
vicinanze

SI si no NO N.A.
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13925 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti prestazionali per specifici ambienti: Lo spazio all’interno del locale dove si 
esegue l’esame consente il movimento agevole intorno al paziente anche   per 

 eventuali manovre di assistenza.

SI si no NO N.A.

13926 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti prestazionali per specifici ambienti: L’accesso è facilitato e lo spazio  
 garantisce manovre con paziente barellato.

SI si no NO N.A.

13927 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

 Requisiti prestazionali per specifici ambienti: l'ambiente è Climatizzato  

SI si no NO N.A.

13928 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti prestazionali per specifici ambienti: Il locale è oscurabile

SI si no NO N.A.

13929 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti tecnologici
la struttura dispone di: Macchina multifunzione, che permette di eseguire un eco color 
Doppler TSA ed eco color Doppler transcranico o in alternativa Eco color Doppler TSA 
e Doppler Transcranico

 anche in condivisione con altre strutture

SI si no NO N.A.

13930 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti tecnologici
 la struttura dispone di: lettino a uno o più snodi

SI si no NO N.A.

13931 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti tecnologici
 la struttura dispone di: scaleo

SI si no NO N.A.

13932 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti tecnologici
 la struttura dispone di: carrello mobile con aghi-canula, tre vie, siringhe autobloccanti

SI si no NO N.A.

13933 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti tecnologici
 la struttura dispone di: sfigmomanometro

SI si no NO N.A.

13934 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti tecnologici
 la struttura dispone di: computer (archivio referto scritto

SI si no NO N.A.

13935 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti tecnologici
 la struttura dispone di: stampante (per refertazione)

SI si no NO N.A.
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13936 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti tecnologici
la struttura dispone di: Armadio per lo stoccaggio di biancheria pulita e sporca

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13937 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti tecnologici
la struttura dispone di: eco color Doppler TSA

 Lineare o mista multifrequenza da 5-11 MHz

SI si no NO N.A.

13938 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti tecnologici
la struttura dispone di: eco color Doppler transcranico

 settoriale multifrequenza 2-2,5 MHz

SI si no NO N.A.

13939 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti tecnologici
la struttura dispone di: Doppler transcranico
pulsata da 2,5 MHz

SI si no NO N.A.

13940 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti organizzativi
Dotazione di Personale 
L’indagine è eseguita da un medico neurologo o di neuroscienze:
con esperienza e curriculum formativo specifico sostenuto in strutture riconosciute.

SI si no NO N.A.

13941 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti organizzativi
Requisiti Minimi di Attività
Il laboratorio di Base esegue annualmente 600 esami complessivi eco TSA e 
transcranici 
Se il requisito non è applicabile al laboratorio, il medico e il tecnico documentano un 
analogo numero di prestazioni annue, anche effettuate su più sedi.

SI si no NO N.A.

13942 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni
Le prestazioni neurosonologiche di base sono programmate

SI si no NO N.A.

13943 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni

 Il laboratorio: fornisce all’utente la propia check list di prestazioni 

SI si no NO N.A.

13944 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Requisiti organizzativi
Caratteristiche delle prestazioni
Il laboratorio: ha definito un percorso per gli esami neurosonologici speciali e di altro 
livello a cui indirizzare l’utente.

SI si no NO N.A.
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13945 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Clinical competence
Il personale medico e i tecnici di neurofisiologia: sono in possesso di una esperienza 
nel campo della neurosonologia documentata da un curriculum che evidenzia la 

 partecipazione a congressi, percorsi formativi, stages e pubblicazioni in tale settore.

SI si no NO N.A.

13946 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Clinical competence
Il personale medico e i tecnici di neurofisiologia: coprono  il debito di ECM annuo, per 
una continuità formativa, per il  25% di crediti nel settore specifico della neurosonologia .

SI si no NO N.A.

13947 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Base

Clinical competence
Il centro che promuove attivita’ formativa è riconosciuto e inserito come centro tutoriale 
da società scientifiche del settore

SI si no NO N.A.

13948 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Sono svolte le Prestazioni Speciali
-Eco color Doppler transcranico con MdC come ecoamplificatore
-Eco color Doppler transcranico con MdC per studio perfusione (microcircolo)
-Monitoraggio riperfusione (spontanea e con rt-PA)
-Monitoraggi Vascolari Intraoperatori (interventi NCH-Chir Vasc)
-Monitoraggio segnali microembolici 
-Ecografia Intraoperatoria (durante interventi NCH ) 
-Doppler transcranico per ricerca di shunt cardio polmonare dx-sx 
-Eco color Doppler transcranico per ricerca di shunt cardio polmonare dx-sx 
-Tests di Vasoreattività-Prove Dinamiche (test dell’apnea massimale, inalazione 
miscele CO2, compressioni, prove del bracciale)
-Prove Farmacologiche Dinamiche (Acetazolamide)
-Monitoraggi Terapeutici (stroke acuto) con e senza MdC
-Morte Cerebrale

SI si no NO N.A.

13949 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

l’ambulatorio neurosonologico è nelle vicinanze o all’interno della STROKE CARE – 
STROKE UNIT

SI si no NO N.A.

13950 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Locale per l’esecuzione dell’indagine 

 Temperatura costante 20 – 22 °C

SI si no NO N.A.

13951 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Spazi di preparazione paziente

 esterni o interni alla sala di registrazione

SI si no NO N.A.

13952 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Spazi di preparazione e lavaggio del materiale

 esterni o interni alla sala di registrazione

SI si no NO N.A.
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13953 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Spazio per lo stoccaggio di materiale di laboratorio

 esterno o interno alla sala di registrazione

SI si no NO N.A.

13954 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Spazio per il deposito della biancheria pulita

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13955 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Spazio per il deposito della biancheria sporca

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13956 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Spazi di refertazione e archiviazione  delle immagini

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13957 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Spazi di segreteria/accettazione/consegna referti

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13958 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Spazi di attesa

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13959 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti strutturali
La struttura dispone di: Servizi igienici differenziati per il personale e gli utenti nelle 
vicinanze

SI si no NO N.A.

13960 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti prestazionali per specifici ambienti: Lo spazio all’interno del locale dove si 
esegue l’esame consente il movimento agevole intorno al paziente anche   per 

 eventuali manovre di assistenza.

SI si no NO N.A.

13961 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti prestazionali per specifici ambienti: L’accesso è facilitato e lo spazio  
 garantisce manovre con paziente barellato.

SI si no NO N.A.

13962 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

 Requisiti prestazionali per specifici ambienti: l'ambiente è Climatizzato  

SI si no NO N.A.
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13963 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti prestazionali per specifici ambienti: Il locale è oscurabile

SI si no NO N.A.

13964 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti tecnologici
L’attrezzatura deve essere trasportabile per esami al letto del paziente od in sala 
operatoria

SI si no NO N.A.

13965 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone di: Macchina finalizzata a studio neurosonologico , che permette 

 di eseguire eco color Doppler tsa ed eco color Doppler transuranico

SI si no NO N.A.

13966 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti tecnologici
 il laboratorio dispone di: lettino snodabile a uno o più snodi

SI si no NO N.A.

13967 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti tecnologici
 il laboratorio dispone di: scaleo

SI si no NO N.A.

13968 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti tecnologici
 il laboratorio dispone di: carrello mobile con aghi-canula, tre vie, siringhe autobloccanti

SI si no NO N.A.

13969 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti tecnologici
 il laboratorio dispone di: sfigmomanometro

SI si no NO N.A.

13970 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti tecnologici
 il laboratorio dispone di: computer (archivio referto scritto)

SI si no NO N.A.

13971 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti tecnologici
 il laboratorio dispone di: stampante per refertazione

SI si no NO N.A.

13972 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone di: video registratore per registrazioni prolungate (es. sala 

 operatoria)

SI si no NO N.A.

13973 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti tecnologici
 il laboratorio dispone di: computer o PACS per archivio immagini

SI si no NO N.A.
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13974 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone di: fotocopiatrice

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13975 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone di: mezzi di contrasto I° e II° generazione

 aumento del segnale di ritorno

SI si no NO N.A.

13976 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone di: armadio per lo stoccaggio di biancheria pulita e sporca

 anche in comune con altre strutture

SI si no NO N.A.

13977 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti tecnologici
il laboratorio dispone di: software dedicati
studio della per fusione celebrale

 Strumentazioni hardwareSonde
 eco color Doppler TSALineare o mista multifrequenza da 5-11 MHz

 eco color Doppler transcranicosettoriale multifrequenza 2-2,5 MHz
 Doppler transcranicopulsata da 2,5 MHz 

 caschetto per monitoraggipulsata da 2,5 MHz per caschetto

SI si no NO N.A.

13978 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti organizzativi
Dotazione di personale
L’indagine è eseguita da un neurologo o da un medico delle neuroscienze in possesso: 

 di un curriculum formativo in strutture riconosciute

SI si no NO N.A.

13979 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti organizzativi
Dotazione di personale
L’indagine è eseguita da un neurologo o da un medico delle neuroscienze in possesso: 
di competenze riconosciute  di tipo tutoriale.

SI si no NO N.A.

13980 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti organizzativi
Dotazione di personale
Durante gli esami è co-presente il tecnico di neurofisologia.
Il tecnico può essere autonomo nelle indagini di base con il medico reperibile all’interno 
della struttura.
Le conclusioni dell’indagine sonologica sono di pertinenza medica.

SI si no NO N.A.

13981 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Requisiti organizzativi
Requisiti minimi di Attività
Il laboratorio esegue complessivamente1200 esami in un anno.
 Se il requisito non è applicabile al laboratorio, il medico e il tecnico documentano un 
analogo numero di prestazioni annue, anche effettuate su più sedi.

SI si no NO N.A.
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13982 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Clinical competence
Il personale medico e i tecnici di neurofisiologia: sono in possesso di una esperienza 
nel campo della neurosonologia documentata da un curriculum che evidenzia la 

 partecipazione a congressi, percorsi formativi, stages e pubblicazioni in tale settore.

SI si no NO N.A.

13983 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Clinical competence
Il personale medico e i tecnici di neurofisiologia: coprono  il debito di ECM annuo, per 
una continuità formativa, per il  25% di crediti nel settore specifico della neurosonologia .

SI si no NO N.A.

13984 Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni Speciali

Clinical competence
Il centro che promuove attivita’ formativa è riconosciuto e inserito come centro tutoriale 
da società scientifiche del settore

SI si no NO N.A.

13985 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: Il Laboratorio di neuropsicologia
 è disponibile nella struttura o in altre di riferimento

SI si no NO N.A.

13986 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: Sono concordati con il laboratorio analisi chimico cliniche di 
riferimento protocolli per gli esami disponibili in emergenza-urgenza nelle 24 ore 
7giorni/7 e per quelli eseguibili in via ordinaria, tenuto conto del livello e delle attività 

 presenti.

SI si no NO N.A.

13987 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: Il laboratorio di riferimento esegue anche i seguenti esami: 
esame citochimico, microbiologico, immunologico del liquor cefalorachidiano e indagini 

 PCR su liquor e siero,  dosaggio dei farmaci antiepilettici.

SI si no NO N.A.

13988 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: Qualora gli esami siano eseguiti da laboratori esterni alla 
struttura sono presenti formali accordi sulle modalità di trasporto, consegna dei 
campioni e dei referti e tempi di risposta e sono garantiti i controlli di qualità e le 

 caratteristiche organizzative previste per i laboratori interni.

SI si no NO N.A.

13989 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: Con Il Laboratorio di biologia molecolare e genetica sono 
 disponibili accordi localmente definiti

SI si no NO N.A.

13990 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: Con il laboratorio di neurofarmacologia clinica
 sono disponibili accordi localmente definiti

SI si no NO N.A.

13991 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: il Laboratorio di neurofisiologia clinica
 è disponibile all’interno della struttura e/o presso la struttura di riferimento.

SI si no NO N.A.
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13992 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: E' disponibile un laboratorio di espolorazione funzionale del 
 sistema nervoso vegetativo.

SI si no NO N.A.

13993 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: La degenza per acuti ha la possibilità di ottenere la diagnosi 
 neuropatologica su: SNC, nervo e  muscolo.

SI si no NO N.A.

13994 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: Il Servizio di Radiologia convenzionale e di neuroradiologia è a 
disposizione 7 giorni su sette e 24 ore su 24 anche con un servizio di pronta 

 disponibilità.

SI si no NO N.A.

13995 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: La degenza per acuti dispone di una TAC e di una RMN 
 all’interno della struttura e/o presso la struttura di riferimento. 

SI si no NO N.A.

13996 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: L’ accessibilità a TAC, RMN è garantita 24 ore su 24 e per 7 
 gg alla settimana, laddove sia prevista l’assistenza a pazienti con stroke.

SI si no NO N.A.

13997 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: Sono disponibili esami di Ecodoppler TSA e Trancranico, 
 Doppler Transcranico.

SI si no NO N.A.

13998 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: L’ accessibilità agli esami di Neurosonologia è garantita 24 ore 
 su 24 e per 7 gg alla settimana, laddove sia prevista l’assistenza a pazienti con stroke.

SI si no NO N.A.

13999 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: il servizio di Medicina Nucleare è disponibile nella struttura o in 
 altre strutture di riferimento

SI si no NO N.A.

14000 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: la Consulenza anestesiologica e rianimatoria, 
neuroradiologica, neurochirurgia, chirurgia vascolare

 è disponibile in regime di urgenza h.24 7 giorni/7.

SI si no NO N.A.

14001 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: Sono disponibili le consulenze cardiologiche in regime di 
urgenza h.24 7 giorni/7 e gli esami di ecografia transtoracica e ecografia transesofagea 

 e holter.

SI si no NO N.A.
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14002 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: E' disponibile la funzione di riabilitazione e sono previsti 
protocolli concordati tra le U.O. interessate, soprattutto per quanto riguarda lo stroke 

 care.

SI si no NO N.A.

14003 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Per l’attività di Degenza: E' prevista la disponibilità di un riferimento codificato con 
reparti ospedalieri di riabilitazione estensiva e reparti di degenza per post-acuti.

SI si no NO N.A.

14004 Acquisizione servizi Strutture di degenza

Sono disponibili le consulenze secondo le specifiche necessità di riferimento, in 
particolare quelle di Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Oculistica, Urologia, 
Diabetologia e Nutrizionista, Endocrinologia, Gastroenterologica e Infettivologica, 
Neurogenetica

SI si no NO N.A.

14005 Acqusizione servizi Day Hospita/day Service

Per l’attività di Day Hospital e Day Service: Sono concordati con il laboratorio analisi 
chimico cliniche di riferimento protocolli per gli esami disponibili in urgenza nelle 24 ore 
7giorni/7 e per quelli eseguibili in via ordinaria, tenuto conto del livello e delle attività 

 presenti.

SI si no NO N.A.

14006 Acqusizione servizi Day Hospita/day Service

Per l’attività di Day Hospital e Day Service: Il laboratorio di riferimento può eseguire 
anche i seguenti esami: esame citochimico, microbiologico, immunologico del liquor 

 cefalorachidiano e indagini PCR su liquor e siero, dosaggio dei farmaci antiepilettici.

SI si no NO N.A.

14007 Acqusizione servizi Day Hospita/day Service

Per l’attività di Day Hospital e Day Service: Per gli esami eseguiti da laboratori esterni 
alla struttura sono presenti formali accordi sulle modalità di trasporto, consegna dei 
campioni e dei referti e tempi di risposta e devono essere garantiti i controlli di qualità e 

 le caratteristiche organizzative previste per i laboratori interni.

SI si no NO N.A.

14008 Acqusizione servizi Day Hospita/day Service

Per l’attività di Day Hospital e Day Service: Sono disponibili accordi locali definiti con il 
 Laboratorio di biologia molecolare e genetica

SI si no NO N.A.

14009 Acqusizione servizi Day Hospita/day Service

Per l’attività di Day Hospital e Day Service: Sono disponibili accordi locali definiti con il 
 Laboratorio di neurofarmacologia clinica

SI si no NO N.A.

14010 Acqusizione servizi Day Hospita/day Service

Per l’attività di Day Hospital e Day Service: E' disponibile il Servizio di Radiologia 
 convenzionale e di neuroradiologia 

SI si no NO N.A.

14011 Acqusizione servizi Day Hospita/day Service

Per l’attività di Day Hospital e Day Service: La Neurologia dispone di una TAC e di una 
 RMN all’interno della struttura e/o presso la struttura di riferimento.

SI si no NO N.A.
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14012 Acqusizione servizi Day Hospita/day Service

Per l’attività di Day Hospital e Day Service: Sono disponibili esami di Ecodoppler, 
 Doppler transcranico.

SI si no NO N.A.

14013 Acqusizione servizi Day Hospita/day Service

Per l’attività di Day Hospital e Day Service: La degenza per acuti ha la possibilità di 
 ottenere la diagnosi neuropatologica su: SNC, muscolo e su nervo.

SI si no NO N.A.

14014 Acqusizione servizi Day Hospita/day Service

Per l’attività di Day Hospital e Day Service: Sono disponibili le consulenze secondo le 
 specifiche necessità di riferimento.

SI si no NO N.A.

14015 Acqusizione servizi Day Hospita/day Service

Per l’attività di Day Hospital e Day Service: L’attività è strutturata tramite percorsi le cui 
dotazioni sono definite

SI si no NO N.A.

14016 Clinical competence e formazione

L'attività assistenziale neurologica in qualsiasi contesto è svolta da personale medico 
con specializzazione in neurologia

SI si no NO N.A.

14017 Clinical competence e formazione

Il Responsabile della struttura valida e documenta la capacità di gestire un case mix 
ampio di patologie neurologiche acute e croniche, nei diversi livelli organizzativi previsti

SI si no NO N.A.

14018 Clinical competence e formazione

Sono documentati i percorsi di aggiornamento e formazione del personale medico e 
tecnico di neurofisiopatologia (infermieristico).

SI si no NO N.A.

14019 Clinical competence e formazione

Lo sviluppo ed il mantenimento delle competenze è programmato secondo un piano di 
formazione che tiene conto dei criteri e dei requisiti della E.C.M.

SI si no NO N.A.

14020 Clinical competence e formazione

Per i Responsabili di strutture organizzative complesse e i Responsabili di strutture 
organizzative semplici è prevista una formazione per l’acquisizione di competenze di 
tipo manageriale

SI si no NO N.A.

14021 Clinical competence e formazione

In settori definiti della neurologia sono possedute, in aggiunta ai requisiti di base, 
competenze specifiche e documentate

SI si no NO N.A.
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14022 Clinical competence e formazione

Le competenze didattiche e di ricerca prevedono la partecipazione
-in trials clinici multicentrici
-in studi osservazionali e registri, 
-in studi di appropriatezza e di costo efficacia,
conoscenza di problemi medico-legali (rischio clinico, consenso informato, malpractice).

SI si no NO N.A.

14023 Qualificazione dei Percorsi DTA

I protocolli di accesso del paziente neurologico acuto e critico concordati con il  
PS/Medicina d’Urgenza e Rianimazione sono revisionati annualmente.

SI si no NO N.A.

14024 Qualificazione dei Percorsi DTA

I percorsi stabiliti per i pazienti affetti da
-epilessia,
-sclerosi multipla,
-morbo di Parkinson,
-sclerosi laterale amiotrofica
-stroke
-malattie neuromuscolari
sono revisionati annualmente in collaborazione con le strutture coinvolte sia ospedaliere 
che territoriali.

SI si no NO N.A.

14025 Qualificazione dei Percorsi DTA

E’ valutata: la qualità dei referti degli esami strumentali afferenti alla neurologia 
 secondo quanto previsto dal Documento tecnico

SI si no NO N.A.

14026 Qualificazione dei Percorsi DTA

E’ valutata: la qualità della lettera di dimissione.

SI si no NO N.A.

14027 Indicatori

E' misurato l'indicatore: n. referti di neurofisiologia per tipologia di esame completi/n. 
referti esaminati

 standard 70%

SI si no NO N.A.

14028 Indicatori

E' misurato l'indicatore: n. di lettere di dimissione complete / totale delle lettere
standard locale

SI si no NO N.A.
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